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Los equipos biomédicos son indispensables en las entidades prestadoras del 
servicio de salud para el diagnóstico y tratamiento de los pacientes. En vista de 
que los resultados que entregan son la base para que los médicos, especialistas y 
asistenciales tomen decisiones, es necesario que sean totalmente confiables. 
Con el paso del tiempo, los cambios de temperatura y el estrés mecánico que 
soportan los equipos, poco a poco sus funciones se van deteriorando y esto hace 
que arrojen resultados erróneos que ponen en peligro la salud y la vida de las 
personas.   
La mejor forma de conocer la calidad de las mediciones que está proporcionando 
un equipo, es mediante su calibración, la cual permite mantener y verificar su buen 
funcionamiento, responder a los requerimientos establecidos en la norma de 
calidad y garantizar la fiabilidad del servicio. 
En Colombia, sólo existe un laboratorio acreditado que ofrece el servicio de 
calibración en este tipo de equipos, dicho laboratorio es el Laboratorio de 
Metrología de Variables Eléctricas de la Universidad Tecnológica de Pereira,  el 
cual cumple con los más altos estándares de calidad y fue acreditado por la ONAC 
en el mes de mayo; sin embargo dentro de sus procesos, todavía utiliza 
herramientas informáticas como el Word y el Excel y esto hace que el proceso de 
elaboración de los certificados de calibración sea un trabajo arduo y lento. 
Con la elaboración del proyecto: “Sistematización de los certificados de calibración 
de los monitores de signos vitales en el Laboratorio de Metrología de Variables 
Eléctricas de la Universidad Tecnológica de Pereira”, se pretende optimizar el 







El Laboratorio de Metrología de Variables Eléctricas de la Universidad Tecnológica 
de Pereira, actualmente es el único laboratorio acreditado por la ONAC para 
prestar el servicio de calibración de equipos biomédicos, sin embargo, el proceso 
de elaboración de los certificados de calibración se realiza mediante los 
programas Excel y Word lo cual hace que este proceso sea muy lento. 
En vista de la importancia que día a día está tomando la metrología en el sector 
salud, el Laboratorio empieza a posicionarse a nivel nacional por ser el único 
laboratorio acreditado, por esta razón, se hace necesario optimizar todos los 
procesos con el fin de que pueda prestar un servicio rápido y eficaz a todos sus 
clientes. 
En vista de que las entidades prestadoras del servicio de salud en Colombia, 
cuentan con un gran número de monitores de signos vitales, se evidencia la 
necesidad de sistematizar la elaboración de los certificados de calibración de este 
tipo de equipos con el fin de agilizar este proceso y minimizar al máximo la 













2. ÁMBITO PROBLEMÁTICO 
 
Debido a que las instituciones que prestan el servicio de salud en Colombia, 
cumpliendo con el decreto 2309 del 15 de octubre de 2002, que se refiere al 
sistema obligatorio de garantía de calidad de la atención de salud, deben utilizar 
obligatoriamente equipos calibrados afines con las normas de seguridad 
existentes; se presenta entonces que en el eje cafetero el único laboratorio de 
metrología acreditado ante la ONAC, con base en la NTC-ISO-IEC 17025 es el 
Laboratorio de Metrología de Variables Eléctricas de la Universidad Tecnológica 
de Pereira, el cual cuenta con un proceso lento y rudimentario para la elaboración  
de los certificados de calibración de los equipos  biomédicos y en este caso en los 
monitores de signos vitales. 
Por tal motivo se hace evidente la necesidad de optimizar el proceso de 
elaboración de los certificados de calibración para los monitores de signos vitales 















3.1  GENERAL 
Sistematizar la elaboración de los certificados de calibración de los monitores de 
signos vitales en el Laboratorio de Metrología de Variables Eléctricas de la 
Universidad Tecnológica de Pereira. 
 
3.2 ESPECÍFICOS 
 Construir una base de datos que almacene toda la información de calibración 
de los monitores de signos vitales. 
 Realizar un programa en el que solo se requiera digitar una sola vez los datos 
de calibración. 
 Diseñar un software que fácilmente permita obtener los certificados de 














4. MARCO REFERENCIAL 
 
4.1 ANTECEDENTES 
La metrología biomédica es un aspecto de tal importancia, que llevó a los 
organismos reguladores en el sector salud, a incorporarla como requisito de 
habilitación para las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) de 
primero, segundo, tercero y cuarto nivel de complejidad, según resolución 1043 
del 3 de abril de 2006 . De acuerdo con esta ley, todas las IPS tienen que cumplir 
entre otros aspectos, el siguiente: “cualquier tipo de instrumento que arroje alguna 
medición, debe incluirse dentro del plan de aseguramiento metrológico exigido” [1]. 
En Colombia sólo existe un  laboratorio acreditado con base en la norma 
internacional NTC-ISO IEC 17025 que presta servicios de calibración para equipo 
electromédico; este laboratorio se encuentra ubicado en la Universidad 
Tecnológica de Pereira y nació como un proyecto de investigación del grupo de 
electrofisiología subsidiado en gran parte por Colciencias. 
Gracias a la acreditación, en la actualidad, el Laboratorio de Metrología de 
Variables Eléctricas de la Universidad Tecnológica de Pereira se encuentra 
posicionado a nivel nacional puesto que su competencia técnica y de alta calidad 










4.2 MARCO TEÓRICO 
4.2.1 Monitor de Signos Vitales 
Un monitor de signos vitales es un dispositivo que permite detectar, procesar y 
desplegar en forma continua los parámetros fisiológicos del paciente. Consta 
además de un sistema de alarmas que alertan cuando existe alguna situación 
adversa o fuera de los límites deseados. 
Dependiendo de la configuración, los monitores de signos vitales miden y 
despliegan ondas y/o información numérica para varios parámetros fisiológicos 
tales como electrocardiograma, frecuencia respiratoria, presión no invasiva, 
presión invasiva, temperatura corporal, saturación de oxígeno, saturación venosa 
de oxígeno, gasto cardíaco, dióxido de carbono, presión intracraneana, presión de 
gases en vía área, entre otros. 
El monitoreo continuo es una herramienta muy valiosa para los médicos y 
enfermeras ya que les permite evaluar en todo momento y de forma completa las 
condiciones fisiológicas del paciente, además, de permitir hacer mejores 
valoraciones y tomar mejores decisiones en su tratamiento y diagnóstico.  
Existen diferentes tipos de monitores de signos vitales como se puede apreciar en 
la Figura 1. 
                           




Constantes de los Monitores de Signos Vitales 
Las constantes vitales son aquellos parámetros que indican el estado 
hemodinámico del paciente y la monitorización básica no invasiva es la medida de 
estas constantes sin invasión de los tejidos. Se consideran como principales 
parámetros fisiológicos: la frecuencia cardíaca (FC), la frecuencia respiratoria 
(FR), la presión arterial por medio de manguito neumático (PA), la temperatura 
periférica (T), y también se incluye actualmente la saturación de oxígeno (SatO2 ) 
mediante pulsioximetría. 
 Frecuencia Cardíaca: Es la velocidad del pulso, es decir los latidos por 
minuto. Se puede obtener de forma manual y aislada (mediante estetoscopio), o 
de forma continua mediante un monitor con ECG, el cual nos dará un dato 
numérico (FC) y una curva con las ondas P, complejo QRS y T (Figura 2). El pulso 
varía con la edad, actividad física, estado emocional, fiebre, medicación y 
hemorragias.  
 
Figura 2. Onda de Frecuencia Cardíaca 
 Frecuencia Respiratoria: Son los movimientos respiratorios, el ciclo 
respiratorio comprende una fase inspiratoria (activa, de entrada de aire en los 
pulmones con la introducción de oxígeno) y una fase de espiración (pasiva, se 
expele el anhídrido carbónico hacia el exterior). Se contabiliza de forma manual y 
aislada contando las contracciones torácicas producidas en un minuto, o de forma 
continua por medio de un monitor que nos ofrecerá un dato numérico (FR) y una 




Figura 3. Onda de Frecuencia Respiratoria 
 Presión Arterial: Es la presión ejercida por la sangre a su paso por las paredes 
arteriales. Está determinada por el gasto cardíaco y la resistencia vascular 
periférica, por ello refleja tanto el volumen de eyección de la sangre como la 
elasticidad de las paredes arteriales. Existen dos medidas de presión: la sistólica 
que es la presión máxima, y la diastólica que es la presión mínima. Se puede 
medir de forma intermitente mediante manguitos neumáticos adaptados al tamaño 
y edad del niño y conectados a un aparato oscilométrico en el cual se puede 
programar el intervalo de tiempo de la medición, dicha medición, dará el resultado 
de la PAS, PAD y PAM. La medición de la PA también se puede realizar de forma 
continua e invasiva mediante catéteres arteriales conectados a un sensor de 
monitorización y a un sistema de transcripción de presiones,  en este caso 
ofrecerá una curva y el dato numérico de presiones.  
 
 
Figura 4. Indicadores de Presión Arterial 
 
 Temperatura: Es el equilibrio entre la producción de calor por el cuerpo y su 
pérdida. La obtención de la temperatura periférica se realizará mediante el clásico 
termómetro digital, o de forma continua mediante sensores externos (T cutánea) 
que llevan incorporados las incubadoras y cunas térmicas; otra forma más 
invasiva de medir la temperatura central es por medio de sondas especiales 
insertadas en esófago, recto o arteria pulmonar y conectadas a un monitor. La 
temperatura es un factor importante en la hemodinamia ya que según su valor se 
activarán mecanismos para promover la producción de calor (vasoconstricción, 
aumento del metabolismo) o para promover la pérdida de calor (vasodilatación, 
hiperventilación y sudoración). Se debe tener en cuenta la susceptibilidad de los 
niños a las variaciones de temperatura ambiental, sobre todo en los neonatos y 
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prematuros de bajo peso, por la inmadurez del centro termorregulador y la falta de 
grasa subcutánea. La monitorización de la temperatura diferencial (diferencia entre 
la T central y periférica) es un buen indicador de posibles complicaciones como  la 
infección.  
 
 Saturación de Oxígeno: También llamada oximetría de pulso que mide la 
saturación arterial de la sangre a través de la piel. Se obtiene mediante un sensor 
colocado en la piel del niño que posee un emisor de luz y un fotodetector; la 
intensidad y color de la luz que atraviesa la piel y los tejidos es medida por el 
detector y lo transfiere al monitor que indica la intensidad del pulso arterial, la 
saturación de hemoglobina y la frecuencia cardíaca. La medición se realiza de 
forma continua e incruenta.  
 
 
Figura 5. Indicador de saturación de oxigeno 
 
Equipo y Material 
Los materiales utilizados en los Monitores de Signos Vitales, son: 
 Para monitoreo de frecuencia cardíaca y respiratoria se utilizan los elementos 
que se muestran en la Figura 6. 
 




 Para el monitoreo de la Presión Arterial se utilizan los elementos de la Figura 7. 
 
Figura 7. Diferentes medidas de manguitos para presión arterial 
 Para el monitoreo de la temperatura corporal se usan los elementos de la 
Figura 8. 
 
Figura 8. Electrodos de temperatura periférica y cutánea 
 Para el monitoreo de saturación de oxígeno se usan los elementos que se 




Figura 9. Sensores de saturación 
Programas de Mantenimiento de los Monitores de Signos Vitales 
Las actividades de mantenimiento que se deben realizar en los Monitores de 
Signos Vitales, son: 
 Limpiar y desinfectar sensores y cables 
 Cambiar dispositivos de líneas de muestreo CO2, transductores de IBP 
 Limpiar partes externas del equipo (Trimestralmente) 
 Verificar celda de O2 (cambiar Trimestralmente) 
 Pruebas anuales de seguridad NIBP, IBP, CO2, SPO2, ECG 
 Cambiar celda de Oxígeno cada año 
 Cada año se debe cambiar el Kanister  
 Verificar flujo de gas anualmente 
 
Lista de chequeo para el Mantenimiento Preventivo-Correctivo de los 
Monitores de Signos Vitales 
Las actividades que se deben realizar en los Monitores de Signos Vitales para 
prevenir o corregir daños, son: 
 Revisar e inspeccionar de forma visual la estructura física del equipo 
 Revisar e inspeccionar de forma visual los componentes internos y externos, 
conectores y tarjetas del equipo 
 Verificar que el cable del ECG se encuentre en buen estado físico 
 Analizar el trazo y las lecturas del ECG 
 Realizar cambios de amplitud de señal y velocidad del trazo del ECG 
 Verificar el despliegue de las respiraciones en pantalla 
 Verificar que el brazalete y la línea del NIBP estén en buen estado 
 Programar el tiempo de ciclado del NIBP y verificarlo 
 Verificar que el Sensor de temperatura se encuentre en buen estado 
 Verificar las lecturas de temperatura con el sensor 
17 
 
 Verificar que el Sensor de SPO2 está buen estado 
 Verificar cambios de amplitud de trazo SPO2 
 Comprobar que el Trazo y las lecturas del SPO2 se encuentran bien 
 Verificar que la Trampa de humedad, las líneas y los sensores del CO2 se 
encuentren en buen estado. 
 Comprobar que las lecturas del CO2 se encuentran en perfectas condiciones 
utilizando gases de calibración 
 Verificar que el Kanister se encuentra en buenas condiciones 
 Verificar que el cable del IBP esté en buen estado 
 Verificar la activación de canales de IBP 
 Comprobar las lecturas de Agentes anestésicos con gases de calibración 
 Verificar la lectura de celda de O2 con gas de calibración 
 Verificar los flujos de gases 
 Verificar el funcionamiento del panel de membranas 
 Verificar el encendido del led con conexión a AC 
 Verificar el funcionamiento del equipo con batería interna (100% carga respaldo 
de 30 minutos) 
 Limpieza interna y externa del monitor 
 
4.2.2 Metrología 
La metrología de acuerdo con la definición formal y concreta del vocabulario 
internacional de metrología (VIM) se define como “ciencia de la medición” la cual 
“incluye todos los aspectos teóricos y prácticos relacionados con las mediciones; 
cualquiera que sea su incertidumbre y en cualquier campo de la ciencia y 
tecnología que ocurra”, de esta definición conviene resaltar que la metrología 
contempla aspectos tanto teóricos como prácticos, lo cual implica reconocer 
ciertas categorías de metrología en función del énfasis o profundidad con que se 





Está relacionada con los requisitos técnicos obligatorios. Un servicio de metrología 
legal comprueba estos requisitos con el fin de garantizar medidas correctas en 
áreas de interés público, como el comercio, la salud, el medio ambiente y la 
seguridad. El alcance de la metrología legal depende de las reglamentaciones 
nacionales y puede variar de un país a otro. 
Metrología Industrial 
Es la rama de la metrología que se centra en las medidas aplicadas a la 
producción y el control de la calidad. Materias típicas son los procedimientos e 
intervalos de calibración, el control de los procesos de medición y la gestión de los 
equipos de medida.  
Este término se utiliza frecuentemente para describir las actividades metrológicas 
que se llevan a cabo en materia industrial, se podría decir que es la parte de 
ayuda a la industria. 
En la Metrología industrial las personas tienen la alternativa de enviar su 
instrumento y equipo a verificarlo bien sea, en el país o en el exterior. Tiene 
posibilidades de controlar más este sector, la metrología industrial ayuda a la 
industria en su producción, aquí se distribuye el costo, la ganancia.  
Metrología Científica 
También conocida como "metrología general". Es la parte de la Metrología que se 
ocupa a los problemas comunes a todas las cuestiones metrológicas, 
independientemente de la magnitud de la medida. 
Se ocupa de los problemas teóricos y prácticos relacionados con las unidades de 
medida (como la estructura de un sistema de unidades o la conversión de las 
unidades de medida en fórmulas), del problema de los errores en la medida; del 
problema en las propiedades metrológicas de los instrumentos de medidas 




En la Metrología hay diferentes áreas específicas. Algunas de ellas son las 
siguientes: 
 Metrología de masa 
 Metrología dimensional, encargada de las medidas de longitudes y ángulos 
 Metrología de la temperatura 
 Metrología química 
  
Importancia de la Metrología en el Aseguramiento de Calidad 
El aseguramiento de la calidad implica la planificación y la vigilancia de la calidad 
en una empresa u organización. El objetivo principal del aseguramiento de la 
calidad es generar confianza dentro y fuera de la empresa, así como con los 
clientes de la misma. 
Para asegurar la calidad, los instrumentos de medición deben ser calibrados y 
controlados. Un instrumento calibrado es aquel que asegura que lo que estamos 
midiendo es lo más aproximado a la medida deseada, que tiene exactitud, 
precisión, con una incertidumbre controlada y además que es trazable o 
comprobable al estándar nacional. 
De esta forma ya el círculo se cierra: no hay calidad sin control y no hay control sin 
mediciones. 
Por otra parte, la exactitud de los resultados obtenidos de la medición, depende de 
la calidad de las mediciones, es decir, de la exactitud de los instrumentos y de los 
procedimientos de medición utilizados y el esmero con que se realicen las 
medidas. En cualquier proceso de medición intervienen una serie de elementos 
que determinan su resultado, el medio ambiente, la temperatura, las vibraciones, 
etc. 
El proceso de medición es toda la información, equipamiento y operaciones 
pertinentes a una medición dada y abarca todos los aspectos relacionados con la 
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ejecución y la calidad de la medición, lo que incluye: principio, método, 
procedimiento, valores de las magnitudes influyentes y patrones de medición. 
La exactitud, repetitividad y reproducibilidad de cualquier sistema de medición se 
debe cuantificar y evaluar mediante la comparación con normas de referencia o 
por medio del análisis estadístico realizando un estudio de Repetitividad & 
Reproducibilidad (R&R).  
Otro factor importante a considerar es la determinación acertada de los intervalos 
de calibración, existen un gran número de factores que influyen en esta frecuencia 
y que tienen que ser tomados en cuenta; algunos de ellos son el tipo de equipo, 
las recomendaciones del fabricante, la tendencia de los datos obtenidos en 
calibraciones anteriores, los registros históricos de mantenimientos y servicios, el 
alcance y la severidad del uso, la tendencia al deterioro y a la deriva, la exactitud 
de la medición requerida, las condiciones ambientales en que se usa el 
instrumento, entre otros. 
De nuevo el factor económico debe tenerse en cuenta, porque se debe minimizar 
el riesgo de que un instrumento de medición se salga de tolerancia durante el uso 
y el costo de cada calibración. 
Sistemáticamente y a partir de la experiencia en el trabajo con un instrumento de 
medición se podrán ir ajustando los intervalos de calibración para optimizar el 
balance entre el riesgo y el costo.  
La calibración tiene como objetivo determinar el error de los instrumentos, el cual  
debe ser ajustado en los mantenimientos; por eso se dice que la calibración es la 
auditoría del mantenimiento y se sugiere que ambos procesos no sean realizados 
por la misma persona u organización.  
 
Importancia de Calibrar los Equipos Biomédicos 
El comportamiento de los equipos de medición y ensayos pueden cambiar con 
pasar del tiempo gracias a la influencia ambiental, es decir, el desgaste natural, la 
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sobrecarga o por un uso inapropiado. La exactitud de la medida dada por un 
equipo necesita ser comprobado de manera periódica. 
Para poder realizar esto, el valor de una cantidad medida por el equipo se 
comparará con el valor de la misma cantidad proporcionada por un patrón de 
medida. Este procedimiento se conoce como calibración. Por ejemplo un tornillo 
micrométrico puede calibrarse por un conjunto de bloques calibradores estándar, y 
para calibrar un instrumento de peso se utiliza un conjunto de pesos estándar. La 
comparación con patrones revela si la exactitud del equipo de medida está dentro 
de las tolerancias especificadas por el fabricante o dentro de los márgenes de 
error prescrito.  
Especialistas en el área recomiendan realizar una calibración a los equipos 
después de una sobre carga, bien sea mecánica o eléctrica, o después de que el 
equipo haya sufrido un golpe, una vibración o alguna manipulación incorrecta. 
 
Patrón de Medición 
Un patrón puede ser un instrumento de medida, una medida materializada, un 
material de referencia o un sistema de medida destinado a definir, realizar o 
reproducir una unidad o varios valores de magnitud, para que sirvan de referencia. 
Por ejemplo, la unidad de magnitud "masa", en su forma materializada, es un 
cilindro de metal de 1 kg, y un bloque calibrador representa ciertos valores de 
magnitud "longitud". 
Existen diferentes tipos de patrones: 
 Patrón Primario: Patrón que es designado o ampliamente reconocido como 
poseedor de las más altas cualidades metrológicas y cuyo valor se acepta sin 
referirse a otros patrones de la misma magnitud. 
 Patrón Nacional: Patrón reconocido por la legislación nacional para servir de 




 Patrón Internacional: Patrón reconocido por un acuerdo internacional para servir 
de base internacionalmente en la asignación de valores a otros patrones de la 
magnitud afectada. 
La custodia del patrón internacional corresponde a la Oficina Internacional de 
Pesos y Medidas (BIPM) en Sévres, cerca de París. El patrón más antiguo en 
uso es el prototipo del kilogramo. 
 Patrón Secundario: Patrón cuyo valor se asigna por la comparación con un 
patrón primario de la misma magnitud, normalmente los patrones primarios son 
utilizados para calibrar patrones secundarios. 
 Patrón de Trabajo: Patrón que se utiliza corrientemente para calibrar o controlar 
medidas materializadas, instrumentos de medición o materiales de referencia. 
 Patrón de Referencia: Patrón en general, de la más alta calidad metrológica 
disponible en un lugar dado o en una organización determinada, de la cual se 
derivan las mediciones efectuadas en dicho lugar. Los laboratorios de 
calibración mantienen los patrones de referencia para calibrar sus patrones de 
trabajo. 
 Patrón de Transferencia: Patrón utilizado como intermediario para comparar 
patrones. Las resistencias se utilizan como patrones de transferencia para 
comparar patrones de voltaje. Las pesas se utilizan para comparar balanzas. 
 Patrón Viajero: Patrón, algunas veces de construcción especial diseñado para 
el transporte entre distintos emplazamientos utilizado para la intercomparación 
de patrones. Un patrón de frecuencia de cesio accionado por acumulador 
portátil puede utilizarse como patrón de fuerza viajero. 
 
Exactitud 
La guía ISO 3534-1 [ISO 1993], define exactitud  como “la proximidad en la 
concordancia entre un resultado y el valor de referencia aceptado“. El término 
exactitud implica una combinación de componentes aleatorios y un error 
sistemático o sesgo. Por tanto, la exactitud se expresa como suma de dos 
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términos: la precisión y la veracidad (es decir, que los resultados no tengan un 
error sistemático). En la práctica, la veracidad de los resultados se comprueba 
utilizando referencias adecuadas: materiales de referencia certificados (CRM), 
métodos de referencia, etc. 
 
Precisión 
La norma ISO 3354 [ISO 1993] define la precisión como “el grado de concordancia 
entre ensayos independientes obtenidos bajo unas condiciones estipuladas”. 
Estas condiciones dependen de los factores que se varíen entre cada uno de los 
ensayos. Por ejemplo, algunos de los factores que se pueden variar son: el 
laboratorio, el analista, el equipo, la calibración del equipo, los reactivos y el día en 
que se hace el ensayo. 
Las dos medidas de precisión extremas son la reproducibilidad (que proporciona la 
mayor variabilidad ya que los ensayos se obtienen por diferentes laboratorios) y la 
repetibilidad (que proporciona la menor variabilidad ya que los ensayos se 
obtienen en intervalos cortos de tiempo sin variar ningún factor). Pero, ¿qué tipo 
de precisión se obtiene cuando  un laboratorio obtiene los ensayos variando todos 
los factores que puedan afectar a un resultado? En este caso, se  obtiene la 
“precisión intermedia” [ISO 1994] ya que (como su propio nombre indica) se 
obtiene en unas condiciones que están entre medio de las condiciones de 
repetibilidad y de reproducibilidad. La precisión intermedia es, por tanto, un 
parámetro muy importante ya que da una idea de la variabilidad que pueden tener 
los resultados dentro de un laboratorio. 
 
Error 
El Vocabulario de Metrología Internacional (VIM) [BIPM, 1993] define el error como 





La tolerancia es el intervalo de valores en el que debe encontrarse dicha 
magnitud para que se acepte como válida, lo que determina la aceptación o el 
rechazo de las mediciones según sus valores queden dentro o fuera de ese 
intervalo. 
La tolerancia puede ser especificada por un rango explícito de valores permitidos, 
una máxima desviación de un valor nominal, o por un factor o porcentaje de un 
valor nominal.  
 
Repetibilidad 
De acuerdo con el VIM (Vocabulario internacional de metrología) la repetibilidad 
de resultado de mediciones es la proximidad de concordancia entre los resultados 
de mediciones sucesivas del mismo mensurando bajo las mismas condiciones de 
medición.  
Dónde:  
(1) Estas condiciones son llamadas condiciones de repetibilidad.  
(2) Las condiciones de repetibilidad incluyen: el mismo procedimiento de medición, 
el mismo observador, el mismo instrumento de medición, utilizado bajo las mismas 
condiciones, el mismo lugar, repetición en un periodo corto de tiempo. (3) La 
repetibilidad puede ser expresada cuantitativamente en términos de la dispersión 
característica de los resultados. 
 
Reproducibilidad 
De acuerdo con el VIM (Vocabulario internacional de metrología) la 
reproducibilidad de resultado de mediciones es La proximidad de concordancia entre los 
resultados de mediciones sucesivas del mismo mensurando bajo condiciones de 




(1) Una declaración válida de reproducibilidad requiere que se especifique la 
condición que cambia.  
(2) Las condiciones que cambian pueden incluir: principio de medición, método de 
medición, observador, instrumento de medición, patrón de referencia, lugar, 
condiciones de uso, tiempo. 
(3) La reproducibilidad puede ser expresada cuantitativamente en términos de la 
dispersión característica de los resultados.  
(4) Se entiende que los resultados usual-mente son resultados corregidos. 
 
Incertidumbre 
La guía ISO 3534-1 [ISO 1993], define a la incertidumbre  como “una estimación 
unida al resultado de un ensayo que caracteriza el  intervalo  de valores dentro de 
los cuales se afirma que está el valor verdadero”. Esta definición tiene poca 
aplicación práctica ya que el “valor verdadero” no puede conocerse. Esto ha hecho 
que el Vocabulario de Metrología  Internacional, VIM [BIPM, 1993], evite el término 
“valor verdadero” en su nueva definición y defina la incertidumbre como “un 
parámetro, asociado al resultado de una medida, que caracteriza el intervalo de 
valores que puede ser razonablemente atribuidos al mensurando”. En esta 
definición el mensurando indica: “la propiedad sujeta a medida” [BIPM 1993]. El 
contenido de zinc en un acero o el índice de octano en gasolina son dos ejemplos 
de mensurandos en análisis químicos.  
El concepto de incertidumbre refleja, la duda acerca de la veracidad del resultado 
obtenido una vez que se han evaluado todas las posibles fuentes de error y que se 
han aplicado las correcciones oportunas. Por tanto, la incertidumbre da una idea 
de la calidad del resultado ya que muestra un intervalo alrededor del valor 




Las dos formas de estimar la incertidumbre, son: 
 Evaluaciones Tipo A: La estimación de esta incertidumbre se hace utilizando 
métodos estadísticos, normalmente a partir de las mediciones repetidas. 
La ecuación para calcularla, es la ecuación 1. 





       
Donde: 
n: Es el número de mediciones leídas durante la calibración  
S( Ar ): Es la desviación estándar 
 Evaluaciones Tipo B: La estimación de esta incertidumbre se obtiene de otras 
informaciones. Estas informaciones pueden provenir de experiencias previas 
con otras mediciones, de certificados de calibración, de las especificaciones de 
los fabricantes, de cálculos, de informaciones publicadas o del sentido común. 
La ecuación para calcular la incertidumbre Tipo B por especificaciones del patrón 
es la ecuación 2. 






La ecuación para calcular la incertidumbre Tipo B por Resolución es la ecuación 3. 







Una vez se calculan cada una de las incertidumbres Tipo A y Tipo B, se calcula la 
Incertidumbre Combinada mediante la ecuación 4.  














Con la Incertidumbre Combinada se calcula la Incertidumbre Expandida utilizando 
un factor de cobertura con un nivel de confianza del 95% como se muestra en la 
ecuación 5.  
UE = UC  k 
 
4.2.3 Visual Fox-Pro 
Visual FoxPro es un lenguaje de programación orientado a objetos y procedural, 
un Sistema Gestor de Bases de datos o Database Management System (DBMS), 
y desde la versión 7.0, un Sistema administrador de bases de datos relacionales, 













5. CALIBRACIÓN DE MONITORES DE SIGNOS VITALES EN EL 
LABORATORIO DE METROLOGÍA DE VARIABLES 
ELÉCTRICAS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE 
PEREIRA 
 
En el Laboratorio de Variables Eléctricas de la Universidad Tecnológica de Pereira 
se manejan dos patrones para calibrar los monitores de signos vitales NIBP, los 
cuales son equipos debidamente calibrados con equipos trazados a estándares 
internacionales. 
Estos dos patrones son:  
 Analizador de monitores NIBP Fluke Biomedical CUFFLINK 
 Analizador de Pulsioxímetros METRON DAEG 
 
Calibración de Monitores de Signos Vitales 
Calibración de la Presión Arterial: La calibración de esta magnitud se realiza 
con el Analizador CUFFLINK, siguiendo los siguientes pasos: 








Figura 10.  Conexión entre el brazalete y el monitor 
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2. Colocar firmemente el mandril en el brazalete. Como se muestra en la Figura 
11. 
 
Figura 11.  Fijación del Mandril en el Brazalete 
 
3. Conectar la T que se muestra en la Figura 12 entre el brazelete y el monitor y 
luego cerrar el circuito con el analizador CUFFLINK, como se muestra en la Figura 
13. 
 
Figura 12.  Adaptador Tipo T  
 
Figura 13.  Conexión del adaptador tipo T entre la manguera que conecta el 
brazalete y el monitor  
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4. Ajustar el analizador CUFFLINK para empezar a tomar medidas del monitor de 
la presión arterial como se muestra en la Figura 14. 
 
 
Figura 14.  Analizador CUFFLINK y Mandril conectados. 
 
Calibración de la Saturación de Oxígeno y la Frecuencia Cardíaca: La 
calibración de estas magnitudes se realizan con el Analizador METRON DAEG, 
siguiendo los siguientes pasos: 
1. Conectar la sonda del monitor con el equipo patrón como se muestra en la 
Figura 15. 
  




2. Ajustar el analizador METRON DAEG para empezar a tomar medidas del 
monitor en frecuencia cardíaca y saturación de oxígeno. 
 
Cálculo de Incertidumbre para los Monitores de Signos Vitales 
El Laboratorio de Metrología de Variables Eléctricas de la Universidad Tecnológica 
de Pereira tiene en cuentas las contribuciones de incertidumbre que se muestran 
en la Figura 17. 
 














6. MANUAL DEL SOFTWARE 
 
El uso de este software es relativamente sencillo, aquí se muestra el proceso y el 
análisis de funcionamiento de este programa, desde cómo se debe instalar, la 
creación de terceros, con todos sus respectivos datos, el ingreso de datos de 
todas las variables medidas (presión sanguínea, frecuencia cardiaca, saturación 
de oxígeno), y sus respectivas gráficas de calibración. 
6.1 Instalación del Programa 
Para el perfecto funcionamiento del software, éste debe ir instalado en la raíz o 
disco duro local. Donde se va a guardar la carpeta llamada NIBP, después a la 
carpeta DATA y seguido a la aplicación NIBP. El recorrido se presenta en la Figura 
18. 
Equipo→ Archivos(D:) → NIBP → DATA→ NIBP.aplicacion 
 
Figura 18. Recorrido para abrir el software. 
Al seguir todos estos pasos se encuentra el primer pantallazo del software donde 
se muestran todas las entradas de los monitores de signos vitales calibrados como 




Figura 19. Primera ventana del software. 
En la primera ventana del software se observan los equipos calibrados. También 
contiene una serie de opciones como: ingresar equipo, retirar equipo, terminar 
proceso, medición. 
La primera opción  sirve para ingresar un equipo nuevo y crear los 
terceros. 




La tercera opción  sirve para buscar equipos que ya han sido calibrados. 
La cuarta opción  sirve para salir del programa. 
La quinta opción  sirve para empezar a introducir los datos para 
la calibración de los monitores de signos vitales. 
 
6.2 Ingreso de Equipo y Cliente Nuevo. 
Para ingresar un equipo y cliente nuevo, se debe ir a la opción de ingresar equipo 
  y sale la ventana que se muestra en la Figura 20. 
 
Figura 20. Ventana ingreso de equipo y cliente nuevo 
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Después de abrir esta ventana se escoje la opción  que sirve para crear el 
tercer  cliente y aparecerá la ventana de la Figura 21. 
 
Figura 21. Ventana ingreso de tercer 
En esta ventana se diligencian los datos del tercero, para tenerlo en la base de 
datos, con toda su respectiva información.  
Después de diligenciar toda la información del cliente, se procede a guardar la 
información con la opción  , y después de esto  el software vuelve a 
enviar a la ventana de  entrada de equipos que se muestra en la Figura 22. 
 
Figura 22. Ventana entrada de equipos. 
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Después de tener los datos del tercero se procede a ingresar los datos del monitor 
de signos vitales como, el código, la descripción del equipo (Monitor NIBP), 
modelo, marca, serie, tipo de equipo (Monitor NIBP), clasificación, área, fecha de 
entrada, hora. 
Para crear una marca nueva de un monitor de signos vitales, se utiliza la opción
 y aparece la ventana de la Figura 23. 
 
Figura 23. Ventana para la creación de marcas de monitores NIBP. 
En esta ventana se elige  la opción  , que significa nuevo registro de marca, y 
después se escribe el nombre de la marca el nuevo nombre y se guarda con la 
opción .  
Después de grabar la nueva marca se devuelve a la página de entrada de 
equipos. Hay una opción en la ventana de entrada de equipos que sirve para 
cargar una foto del monitor de signos vitales que se va a calibrar  . 
37 
 
Seguido de todo esto, se guardan los datos   y se vuelve a la página de 
inicio (Figura 22). 
Después de tener todo los datos guardados del tercero, en la ventana inicial 
(Figura 22), se procede a medir con la opción  donde aparecerá 
la ventana de la Figura 24. 
 
 Figura 24. Ventana de datos de medición de calibración. 
En esta ventana se ingresan los datos de medición de la calibraciones del monitor 
de signos vitales, para cada variable (presión sanguínea, frecuencia cardiaca, 
saturación de oxigeno), donde para cada una de éstas, cambia el parámetro de 
fabricante y parámetro de ingreso de datos de la calibración. El único parámetro 
que no cambia para el cambio de variable es el de las condiciones ambientales 





Figura 25. Parámetro del fabricante 
 
Figura 26. Parámetro de ingreso de datos de la calibración 
 
Figura 27. Condiciones iniciales 
Es recomendable antes de empezar a digitar datos de la calibración ingresar los 
datos de las condiciones ambientales en la ventana de la Figura 28 y los datos de 
alcance y exactitud con la opción , donde nos saldrá la ventana 




Figura 28. Especificaciones de exactitud del equipo 
Después de ingresar los datos se le da la opción GRABAR. 
Como se dijo anteriormente cada variable tiene su ventana, como se muestra en la 
Figura 29.  
 





Figura 30. Ventana datos frecuencia cardiaca 
 
Figura 31. Ventana datos saturación de oxigeno 
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Después de terminar de calibrar y de ingresar los datos en el software, se puede 
generar el informe final con la opción . Seguido aparece la  
ventana de la Figura 32. 
 
Figura 32. Ventana de Observaciones 
En esta ventana se pueden escribir después de la calibración, cualquier 
observación o anomalía que se haya visto en el proceso de toma de datos. Para 
visualizar el informe se escoge la opción , y saldrá una ventana de 
confirmación para visualizar el informe, como se muestra en la Figura 33. 
 
Figura 33. Ventana confirmación de informe 
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Para visualizar el informe se elige la opción . Y finalmente aparece 
todo el informe con los datos del tercero, datos del monitor de signos vitales, las 
especificaciones del fabricante, los patrones utilizados, y las tablas con los 
resultados de las mediciones con sus respectivas gráficas. Para visualizar el 
informe se debe cerrar cada una de las hojas o con el comando ESC. 
En las Figuras 34, 35, 36, 37, 38 y 39 se muestra el Informe generado por el 
Software. 
 




Figura 35. Segunda hoja del informe 
 

























7. VALIDACIÓN DEL SOFTWARE 
 
La validación del software diseñado se realizó por medio de la comparación de los 
informes con que cuenta el Laboratorio de Metrología de Variables Eléctricas y los 
informes generados con el nuevo software. 






















Este Proyecto cumple funciones  importantes a nivel teórico-práctico, no solo sirve 
como un texto de consulta acerca de la metrología o monitores de signos vitales, 
sino que además se establece como instrumento para el laboratorio de metrología 
de variables eléctricas de la Universidad Tecnológica de Pereira. 
 
Con la elaboración de este software se cumple con el objetivo de sistematizar el 
Laboratorio, construyendo una base de datos, donde van referenciados todos los 
clientes a los que se le han realizado calibraciones en sus monitores de signos 
vitales. 
 
Concluyendo con nuestro trabajo, el Laboratorio de Metrología, en las 
calibraciones de los equipos electro médicos o principalmente en los monitores de 
signos vitales, se va a percibir una serie de cambios como en la facilidad del 
manejo de datos, en la disminución del error y de la incertidumbre en el momento 
del procedimiento de calibración, en la facilidad y rapidez en la impresión  de los 
informes finales con sus respectivas tablas, gráficas y observaciones, y finalmente 
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